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RISCURI DATORATE EXPUNERII LA AGEN I BIOLOGICI
 Materialul este conceput cu sprijinul informa iilor prezentate în “Ghidulna ional de biosiguran pentru laboratoarele medicale” (traducerea i adaptarea înlimba român a lucr rii “Laboratory biosafety manual” – edi ia a III-a, Organiza iaMondial a S ii, Geneva, 2004, completat cu “Clasificarea agen ilor biologici”care reprezint traducerea Anexei III a Directivei2000/54 a Parlamentului European iConsiliului din data de 18 Septembrie 2000, referitoare la protejarea lucr torilorîmpotriva riscurilor presupuse de expunerea la agen i biologici la locul de munc ).
 Organiza ia Mondial a S ii a recunoscut c riscurile biologice reprezint oproblem importante pe plan interna ional.
 La locurile de munc din unit ile sanitare s-a constatat c principalul factor de risceste cel legat de expunerea la agen i biologici.
 Din punct de vedere al riscului biologic lucr torii din unit ile sanitare sunt cel maifrecvent expu i la agen i biologici din grupele 1, 2 i 3 care pot provoca îmboln viriprofesionale.
 Bolile profesionale determinate de agen ii biologici sunt boli transmise omului princontactul cu surse de infec ie sau infesta ie în timpul activit ii profesionale.
 Lucr torii din spitale sunt expu i factorilor de risc biologic atât prin contact nemijlocitcu pacientul cât i risc de contaminare accidental i prin contact cu produsele biologicecontaminate.
 Potrivit prevederilor HG nr. 1092/2006, privind protec ia lucr torilor impotriva riscurilorlegate de expunerea la agen i biologici în munca, pentru orice activitate susceptibil saprezinte un risc de expunere la agen i biologici, angajatorul trebuie sa determine natura,nivelul i durata de expunere, pentru a se putea evalua orice risc pentru s tatea isecuritatea lucr torilor i pentru a se putea stabili m surile ce trebuie luate.
 Agen ii biologici sunt clasificati în 4 grupe de risc, în func ie de importanta riscului deinfectie pe care îl prezint : a) grupa 1 (risc infec ios individual sau comunitar sc zut sau absent)- agen i biologicicare nu sunt susceptibili sa provoace o boala la om; microorganisme cu probabilitate minimde a provoca îmboln vire la om sau animal. b) grupa 2 (risc individual moderat, risc comunitar sc zut) - agen i biologici care potprovoca o boala omului i constituie un pericol pentru lucr tori; propagarea lor în colectivitateeste improbabila; exista, în general, o profilaxie sau un tratament eficace; Agen i patogenicare pot provoca îmboln vire la om sau animal, dar este pu in probabil s reprezinte unpericol sever pentru personalul de laborator, comunitate, faun sau mediu. Expunerile înlaborator pot cauza infec ii severe dar pentru care exist tratament eficace i m suriprofilactice, iar riscul de r spândire al infec iei este limitat.
 c) grupa 3(risc individual ridicat, risc comunitar sc zut) - agen i biologici carepot provoca îmboln viri grave la om i constituie un pericol serios pentru lucr tori; ei potprezenta un risc de propagare în colectivitate, dar exista în general o profilaxie sau untratament eficace. Agen i patogeni care în mod obi nuit provoac îmboln vire sever la omsau animal, dar, de regul , nu se r spândesc de la un individ infectat la altul. Existtratament eficace i m suri profilactice. d) grupa 4 (risc individual i comunitar ridicat)- agen i biologici care pot provoca boligrave omului i constituie un pericol serios pentru lucr tori; ei pot sa prezinte un risc ridicatde propagare în colectivitate i nu exista în general o profilaxie sau un tratament eficace.Agen i patogeni care provoac , de regul , îmboln vire sever la om sau animal i care sepot transmite spontan de la un individ la altul, direct sau indirect. Nu exist , în general,tratament eficace i m suri profilactice.
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 Potrivit Ghidului na ional de biosiguran pentru laboratoarele medicale” (traducereai adaptarea în limba român a lucr rii “Laboratory biosafety manual” – edi ia a III-a,
 Organiza ia Mondial a S ii, Geneva, 2004, completat cu “Clasificarea agen ilorbiologici” care reprezint traducerea Anexei III a Directivei2000/54 a Parlamentului Europeani Consiliului din data de 18 Septembrie 2000, referitoare la protejarea lucr torilor împotriva
 riscurilor presupuse de expunerea la agen i biologici la locul de munc ) din punct de vedereal biosiguran ei, laboratoarele se clasific astfel :- de baz - Nivel de biosiguran 1- de baz - Nivel de biosiguran 2- securizat - Nivel de biosiguran 3- înalt securizat - Nivel de biosiguran 4
 Aceast clasificare are la baz un complex de caracteristici ce se refer la proiectareai construc ia laboratorului, nivelul de securizare, dotarea cu echipamente, practicile i
 procedurile opera ionale pe care le implic manipularea microorganismelor din diferitegrupuri de risc.
 a fi exhaustiv, tabelul de mai jos prezint coresponden a dintre grupul de risc în care seîncadreaz agentul biologic i nivelul de biosiguran al laboratorului în care acesta semanipuleaz .Tabel 2. Rela ia dintre grupurile de risc i nivelele de biosiguran
 Grup derisc
 Nivel debiosiguran
 Tip de laborator Practici delaborator
 Echipamente deprotec ie
 1 De baz - Nivel debiosiguran 1
 Înv mânt,cercetare
 GMT Nici un fel;suprafade lucru deschis
 2 De baz - Nivel debiosiguran 2
 Servicii deasistenprimar ;diagnostic,cercetare
 GMT plusîmbr minte deprotec ie i semnde pericol biologic
 Suprafa de lucrudeschis plus HSBpentru producereaeventual deaerosoli
 3 Securizat –Nivel debiosiguran 3
 Servicii specialede diagnostic,cercetare
 Similar cu nivelul2 plusîmbr mintespecial , accescontrolat, flux deaer direc ionat
 HSB i/sau altedispozitiveprimarepentru toateactivit ile
 4 Înalt securizat- Nivel debiosiguran 4
 Unit i pentruagen ipatogenipericulo i
 Similar cu nivelul3 plus intrareetan , du laie ire, eliminarespecial ade eurilor
 HSB clasa a III-asaucostum cupresiunepozitiv combinatcuHSB clasa a II-a,autoclav cu dou
 ide acces(transmural),aer filtrat
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 GMT = Good Microbiological Techniques (practici microbiologice corecte)HSB = Hot de siguran biologic
 OMS recomand elaborarea la nivel na ional sau regional a unei clasific ri amicroorganismelor, pe baza grupurilor de risc, luând în considerare urm toarele :1. Patogenicitatea microorganismului.2. Modul de transmitere i tipul de gazd caracteristice microorganismului, elemente ce pot fiinfluen ate de nivelul de imunitate al popula iei, densitatea i mobilitatea popula iei gazd ,prezen a vectorilor i de nivelul de igien a mediului.3. Posibilit ile locale de aplicare a unor m suri preventive eficace. Acestea pot include :profilaxia prin imunizare activ (vaccinare) sau pasiv (administrare de antiseruri /imunoglobuline specifice); aplicarea de m suri sanitare, ca de exemplu cele privind igienaalimentelor i a apei; controlul rezervorului animal sau al vectorilor reprezenta i de artropode.4. Posibilit ile de administrare a unor tratamente eficace. Acestea pot include: imunizareapasiv , vaccin rile postexpunere, folosirea de antibiotice, antivirale i agen i chimioterapici,luând în considerare i posibilitatea emergen ei de tulpini rezistente la acestea.
 Desemnarea nivelului de biosiguran pentru lucrul în laborator trebuie s se bazezepe evaluarea riscului. Pentru stabilirea nivelului corect de biosiguran , evaluarea va lua înconsiderare grupul de risc c ruia îi apar ine agentul biologic, dar i al i factori ce potinterveni.
 HG 1092/2006, privind protec ia lucr torilor împotriva riscurilor legate de expunerea laagen i biologici în munc pricizeaz la cap. V – sec iunea 2 m surile speciale aplicabilelaboratoarelor unde sunt prezen i agen i biologici din grupele 2, 3, 4.
 Pentru exemplificare, un agent biologic apar inând grupului de risc 2 necesit îngeneral localuri i utilit i, echipamente, practici i proceduri pentru desf urarea în sigurana activit ilor caracteristice nivelului de biosiguran 2. Dac totu i anumite experimente suntgeneratoare de aerosoli în concentra ii mari, nivelul de biosiguran 3 este mai indicat,asigurând un grad superior de limitare a aerosolilor la spa iul de lucru al laboratorului.
 Aprecierea nivelului de biosiguran necesar desf ur rii unei anumite activit i esteghidat de judecata profesional bazat pe evaluarea riscului, i nu doar pe desemnareamecanic a unui nivel de biosiguran a laboratorului dupa grupul de risc c ruia îi apar inemicroorganismul patogen care urmeaz a fi manipulat
 În tabelul de mai jos se prezint , conform Ghidului na ional de biosiguran pentrulaboratoarele medicale, principalele cerin e pentru fiecare nivel de biosiguran .
 Rezumat al cerin elor nivelelor de biosiguran
 Nivel debiosiguran
 1 2 3 4
 Izolarea(a)laboratorului
 Nu Nu Da Da
 Înc pere etan abilpentrudecontaminare
 Nu Nu Da Da
 Nu De dorit Da DaVentila ia:- flux de aerdirec ionat spreinterior- sistem de ventila ie Nu De dorit Da Da
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 controlat- evacuarea aeruluiprin filtre HEPA
 Nu Nu Da / Nu(b) Da
 Intrare cu u dubl Nu Nu Da Da
 Sas (c) Nu Nu Nu Da
 Sas cu du Nu Nu Nu Da
 Anticamer Nu Nu Da Da
 Anticamer cu du Nu Nu Da / Nu(d) Nu
 Tratarea efluen ilor Nu Nu Da / Nu(d) Da
 Da Da Da Da
 Nu Nu De dorit Da
 Autoclav:- În institutie/cl dire
 - în laborator
 - cu accesdublu(transmural)
 Nu Nu De dorit Da
 Hote de siguranbiologic
 Nu De dorit Da Da
 Capacitate demonitorizare asiguran eipersonalului (e)
 Nu Nu De dorit Da
 unde
 (a) Izolarea fizic i func ional a laboratorului de circula ia general a personalului.(b) Depinde de locul de evacuare (c) Sas - Incint prev zut cu dou sau mai multe u i interpus întredou sau mai multe înc peri (de exemplu cu presiuni diferite), pentru a controla fluxul de aer întreacestea. Un sas poate fi proiectat i utilizat, fie pentru personal, fie pentru materiale sau probe.(d) Depinde de agen ii microbieni manipula i în laborator.(e) De exemplu, fereastr de vizualizare, sistem de supraveghere video, dou c i de comunicareÎn consecin , stabilirea nivelului de biosiguran ia în considera ie agentul biologic (agentulpatogen) folosit, facilit ile disponibile, echipamentele i procedurile necesare desf ur rii activit iide laborator în condi ii de siguran .
 Evaluarea riscului biologicPentru orice activitate susceptibil sa prezinte un risc de expunere la agen i biologici,
 angajatorul trebuie s determine natura, nivelul i durata de expunere, pentru a se puteaevalua orice risc pentru s tatea i securitatea lucr torilor i pentru a se putea stabili
 surile ce trebuie luate. Pentru toate activit ile susceptibile de a prezenta un risc de expunere la agen ibiologici apar inând mai multor grupe, riscurile sunt evaluate pe baza pericolelor reprezentatede c tre to i agen ii biologici periculosi prezen i.
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 Angajatorul trebuie sa reînnoiasc periodic evaluarea riscurilor i, în orice caz, la oricemodificare a condi iilor de lucru care pot sa determine expunerea lucr torilor la agen ibiologici, precum i atunci când cre te num rul bolilor profesionale pe care le-a înregistrat.
 Evaluarea riscurilor profesionale se efectueaz pe baza tuturor informa iilor existentei, mai ales, pe baza:
 a) clasificarii agen ilor biologici care constituie sau pot constitui un pericol pentru s tate; b) recomand rilor emise de inspectorii de munca i/sau de inspectorii autorit ilor de
 tate publica, ce indica necesitatea ca agentul biologic sa fie controlat în scopul de aproteja s tatea lucr torilor care sunt sau pot fi expusi acestui agent biologic, în cursulactivit ii lor; c) informa iilor asupra bolilor ce pot fi contractate datorit unei activit i profesionale alucr torilor; d) efectelor alergice i toxicogene ce pot sa rezulte ca urmare a activit ii lucr torilor; e) faptului ca un lucrator sufer de o boala legat direct de munca sa.
 Unul din cele mai utile instrumente pentru evaluarea riscului biologic este listareagrupurilor de risc pentru agen ii biologici, dar simpla referire la grupurile de risc esteinsuficient pentru evaluarea riscului.Pentru realizarea unei evalu ri a riscului biologic trebuie lua i în considerare urm torii factori:
 1. Patogenitatea agentului infec ios i doza infectant2. Consecin ele posibile ale expunerii3. Calea natural de infectare4. Alte c i de transmitere, rezultate în urma manipul rii în laborator (parenteral ,
 aerian , ingerare)5. Stabilitatea agentului infec ios în mediul extern6. Concentra ia agentului infec ios i volumul de material concentrat ce se manipuleaz7. Disponibilitatea unei gazde adecvate/susceptibile (umane sau animale)8. Informa ii disponibile din studii pe animale, raport ri privind infec ii dobândite în
 laborator (profesionale) sau raport ri de cazuri clinice9. Inten ia de a utiliza anumite tehnici in laborator (ultrasonarea, aerosolizarea,
 centrifugarea, etc)10. Orice manipulare genetic a microorganismului care poate duce la extinderea gamei
 de gazde susceptibile sau poate modifica sensibilitatea acestuia la terapiileconsiderate eficace
 11. Accesul efectiv la m suri profilactice sau terapeutice eficace.Pe baza informa iilor ob inute prin evaluarea riscului, se stabile te nivelul de siguran
 biologic necesar desf ur rii activit ii planificate, se selecteaz echipamentulcorespunz tor protec iei personalului i procedurile opera ionale standard (POS) ce vorinclude aspecte de siguran a muncii, cu scopul desf ur rii activit ii în modul cel mai sigurposibil.
 Probe despre care exist informa ii limitateProcedurile de evaluare a riscului descrise mai sus se aplic cu succes atunci când
 dispunem de suficiente informa ii. Sunt îns situa ii când informa iile existente suntinsuficiente pentru a permite o evaluare corect a riscului, cum este cazul probelor clinicesau al celor epidemiologice colectate pe teren.În aceste situa ii este prudent s se adopte o atitudine precaut în manipularea probelor.1. Precau iile standard trebuie respectate întotdeauna i se vor folosi barierele de protec ie(m nu i, halate, protec ie ocular ), ori de câte ori probele provin de la pacien i.2. Aplicarea practicilor i procedurilor pentru nivelul de biosiguran 2 trebuie s reprezintecerin a minim pentru manipularea probelor.3. Transportul probelor trebuie s respecte regulile i reglement rile na ionale i/sauinterna ionale.Anumite informa ii pot fi de mare ajutor pentru a u ura determinarea riscului de manipulare aacestor probe :
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 1. Datele medicale privind pacientul2. Datele epidemiologice (date de morbiditate i mortalitate, calea de transmitere suspectat ,alte date privind investigarea focarului)3. Informa ii privind originea geografic a probei.
 3. Laboratoarele de baz –Nivelele de Biosiguran 1 i 2Ghidului na ional de biosiguran pentru laboratoarele medicale prezint cerin ele minimepentru laboratoare clasificate pe toate nivelele de biosiguran , care manipuleazmicroorganisme din Grupurile de risc 1-4. De i unele precau ii pentru anumi i agen i biologicidin Grupul de risc 1 pot p rea mai pu in justificate, se recomand aplicarea lor cu scopulînsu irii i promov rii practicilor microbiologice corecte.Toate laboratoarele medicale (de s tate public sau de diagnostic clinic în ambulatorii,spitale etc) trebuie concepute conform unui Nivel de biosiguran 2 sau peste. Deoarece niciun laborator nu are un control complet asupra probelor pe care le prime te, personalul dinlaborator poate fi expus la microorganisme din grupuri de risc superioare celor anticipate.Aceast posibilitate trebuie luat în considerare când se elaboreaz planurile i politicile debiosiguran . De regul , precau iile standard trebuie adoptate i aplicate întotdeauna.
 Prezent m în continuare regulile pentru laboratoarele de baz – Nivel de biosiguran1 i 2, acestea fiind sunt cuprinz toare i fundamentale pentru toate laboratoarele, indiferentde nivelul de biosiguran .
 1. Codul de practiciAcest cod reprezint reguli i proceduri scrise pentru efectuarea în siguran a
 opera iunilor în laborator.Fiecare laborator trebuie aib o list a celor mai importante practici i proceduri de
 laborator care stau la baza practicilor microbiologice corecte (good microbiologicaltechniques = GMT) s adopte un manual de siguran sau de opera iuni care s identificepericolele cunoscute sau poten iale precum i procedurile i practicile specifice pentrueliminarea sau reducerea la minimum a acestor pericole. GMT sunt fundamentale pentrusiguran a activit ilor de laborator. Echipamentul special de laborator este un elementsuplimentar, care nu va putea îns niciodat s înlocuiasc aplicarea procedurilor corecte.Cele mai importante concepte sunt enumerate mai jos.2. Accesul1. Sigla interna ional de avertizare i inscrip ia «Pericol biologic» (Figura 1) trebuie s fieafi ate pe u ile înc perilor unde sunt manipulate microorganisme apar inând grupului de risc2 sau mai mare.
 2. Numai persoanele autorizate vor fi l sate s intre în zonele de lucru ale laboratorului.3. U ile laboratorului trebuie s stea închise.4. Copiii nu trebuie autoriza i sau l sa i s intre în zonele de lucru ale laboratorului.5. Accesul în biobaze trebuie s se fac numai pe baza unei autoriza ii speciale.6. Nu se admite accesul altor animale în afara celor folosite pentru activit ile de laborator
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 3. Protec ia individual a personalului1. Salopetele de laborator, halatele sau uniformele trebuie purtate tot timpul cât se lucreazîn laborator.2. M nu i corespunz toare de protec ie trebuie purtate în timpul tuturor procedurilor care potimplica contactul direct sau accidental cu sânge, cu alte umori sau fluide ale organismului, cualte materiale poten ial infec ioase sau cu animale infectate. Dup utilizare, m nu ile se scotaseptic i se spal mâinile.3. Personalul trebuie s se spele pe mâini dup manipularea materialelor infec ioase i aanimalelor infectate i înainte de p sirea zonei de lucru a laboratorului.4. Ochelarii de protec ie, ecranele de protec ie facial sau alte dispozitive de protec ie trebuiepurtate ori de câte ori este necesar protec ia ochilor i a fe ei de stropi, obiecte impactantei surse artificiale de radia ii ultraviolete.
 5. Este interzis purtarea îmbr min ii protectoare de laborator în afara laboratorului, deexemplu în cantine, camere de oficiu, biblioteci, toalete, etc.6. Înc mintea decupat în partea din fa (sandale) este improprie purt rii în laborator.7. Consumul de alimente, b uturi, machiajul i manipularea lentilelor de contact suntinterzise în zonele de lucru ale laboratorului.8. Depozitarea de alimente sau b uturi oriunde în zona de lucru a laboratorului este interzis .9. Îmbr mintea i înc mintea de protec ie ce a fost utilizat în laborator nu trebuie s fiedepozitat în acelea i dulapuri cu îmbr mintea i înc mintea de strad .
 4. Procedurile1. Pipetarea cu gura este strict interzis .2. Nici un material nu trebuie dus la gur . Etichetele nu trebuie umectate cu limba înainte delipire.3. Toate procedurile tehnice trebuie efectuate într-un mod care s reduc la minimumformarea de aerosoli i pic turi.4. Folosirea acelor i seringilor hipodermice trebuie limitat . Ele nu trebuie folosite casubstituente ale dispozitivelor de pipetare sau pentru oricare alt manoper ce nu reprezintinjec ii parenterale sau aspirarea de fluide de la animalele de laborator.5. Toate stropirile accidentale i expunerile evidente sau posibile cu material infec ios trebuieraportate responsabilului laboratorului. Se va p stra o eviden scris a acestor accidente iincidente.6. Se va elabora i aplica o procedur scris pentru cur area-inactivarea substan elor
 rsate.7. Lichidele contaminate trebuie decontaminate (chimic sau fizic) înaintea evacu rii lor înre eaua de canalizare. În func ie de riscul evaluat se poate dezvolta un sistem de tratare aacestor lichide.8. Documentele ce urmeaz a fi scoase din laborator trebuie s fie protejate pe toatperioada cât se afl în laborator, pentru a nu fi contaminate.5. Zonele de lucru ale laboratorului1. În laborator trebuie p strat cur enia i ordinea, eliminându-se toate materialele care nusunt necesare pentru munca desf urat în laborator.2. Suprafe ele de lucru trebuie decontaminate dup fiecare v rsare de materiale poten ialpericuloase precum i la sfâr itul zilei de lucru.3. Toate materialele contaminate, probele i culturile, trebuie decontaminate înainte de a fiîndep rtate sau cur ate pentru refolosire.4. Ambalarea i transportul trebuie s respecte reglement rile na ionale i/sau interna ionaleîn vigoare.5. Ferestrele ce pot fi deschise trebuie prev zute cu plase/ecrane pentru insecte.6. Caracteristici de proiectare:1. Trebuie asigurat un spa iu suficient pentru desf urarea în siguran a muncii de laboratori pentru cur enie i între inere
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 2. Pere ii, tavanele i pavimentele trebuie s fie netede, u or de cur at, impermeabile lalichide i rezistente la substan ele chimice i dezinfectantele folosite uzual în laborator.Pavimentele nu trebuie s fie alunecoase.3. Suprafa a meselor de lucru trebuie s fie impermeabil la ap , rezistent la dezinfectante,acizi, baze, solven i organici i la c ldur .4. Iluminatul trebuie s fie adecvat pentru desf urarea tuturor activit ilor. Reflexiile istr lucirile nedorite trebuie evitate.5. Mobilierul de laborator trebuie s fie rezistent. Spa iile deschise între i sub mese, hote iechipamente trebuie s fie accesibile pentru cur enie.6. Trebuie prev zute spa ii de depozitare adecvate pentru materialele de folosin imediat ,prevenind astfel aglomerarea acestora pe mesele de lucru i în spa iile libere dintre acestea.Trebuie, deasemenea, prev zute spa ii suplimentare pentru depozitarea pe termen lung,localizate corespunz tor în afara zonelor de lucru.7. Trebuie asigurate spa ii i facilit i adecvate pentru manipularea i depozitarea însiguran asolven ilor, materialelor radioactive, a gazelor comprimate i lichefiate.8. Procedurile care genereaz aerosoli se execut în Hota de siguran biologic . U ile suntmen inute închise i marcate cu semne de pericol adecvate. De eurile poten ial contaminatesunt colectate separat de restul de eurilor.8. Spa iile pentru p strarea îmbr min ii i înc mintei de strad i a obiectelor personaletrebuie asigurate în afara zonelor de lucru.9. Spa iile pentru mâncat, b ut i odihn trebuie asigurate în afara zonelor de lucru.10. Chiuvete cu ap curent pentru sp larea mâinilor trebuie s existe în fiecare înc pere alaboratorului, preferabil lâng u a de ie ire.11. U ile trebuie s aib geamuri sau vizoare, s fie conforme cu normele de protec ie contraincendiilor i, de preferat, s se închid singure.12. Pentru Nivelul de biosiguran 2 trebuie ca un autoclav sau alte mijloace dedecontaminare s fie accesibile în imediata apropiere a laboratorului.13. Sistemele de securitate trebuie s cuprind protec ia împotriva focului, urgen elorelectrice, s prevad du uri de urgen i facilit i pentru sp larea ochilor.14. Trebuie s existe zone sau camere de prim ajutor echipate adecvat i accesibile.15. La proiectarea de facilit i noi, trebuie luat în considerare asigurarea de sistememecanice de ventila ie, care s asigure un flux de aer direc ionat spre interior, frecirculare. Dac nu exist ventila ie mecanic , ferestrele trebuie s se poat deschide itrebuie prev zute cu plase împotriva p trunderii insectelor.17. Trebuie s existe o surs sigur i adecvat de curent electric i un sistem de iluminarepentru situa iile de urgen care s faciliteze ie irea din laborator. Un generator de rezerveste de dorit pentru sus inerea echipamentelor esen iale (incubatoare, hote de biosiguran ,congelatoare, etc.) i pentru ventilarea cu tilor cu animale.18. Trebuie s existe o surs sigur i adecvat de gaz. Buna între inere a instala iei esteobligatorie.
 7. Echipamentele de laboratorÎmpreun cu procedurile i practicile corecte, utilizarea echipamentelor contribuie
 la reducerea riscului. În continuare prezent m principiile de baz legate de echipamenteleutilizate în laboratoare. Echipamentul trebuie:1. S fie conceput astfel încât s previn sau s limiteze contactul dintre operator imaterialul infec ios.2. S fie confec ionat din materiale impermeabile la lichide, rezistente la coroziune icorespunz toare ca structur .3. S fie confec ionat astfel încât s nu aib asperit i, margini ascu ite i p i mobileneprotejate.4. S fie proiectat, construit i instalat pentru a facilita operarea simpl i între inerea,cur area, decontaminarea i testarea în vederea certific rii; ori de câte ori este posibil, se vaevita utilizarea sticl riei i a altor materiale casante.8. Echipamente esen iale pentru asigurarea securit ii i s ii lucr torilor
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 1. Dispozitive de pipetare, pentru a evita pipetarea cu gura. Sunt disponibile diverse modele.2. Hotele de biosiguran , ce trebuie folosite ori de câte ori:
 - se manipuleaz materiale infec ioase; aceste materiale pot fi centrifugate în spa iuldeschis al laboratorului dac se folosesc cupe de centrifug cu dispozitiv desecurizare i dac sunt introduse i desc rcate într-o hot de biosiguran
 - exist risc crescut de infec ii aerogene- se folosesc proceduri cu poten ial ridicat de producere de aerosoli: centrifugarea,
 mojararea, sec ionarea, agitarea sau mixarea viguroas , dezintegrarea sonic ,deschiderea containerelor cu material infec ios cu presiune intern diferit depresiunea ambiant , inocularea intranazal a animalelor i recoltarea de esuturiinfectate de la animale i ou , etc.
 3. Anse de transfer de unic folosin din plastic. Alternativ, în scopul reducerii producerii deaerosoli, în interiorul hotei de biosiguran se pot folosi incineratoare electrice pentru anse detransfer.4. Tuburi i flacoane cu capace prev zute cu filet.5. Autoclave sau alte mijloace folosite pentru decontaminarea materialului infec ios.6. Pipete Pasteur de unic folosin din plastic, ori de câte ori este posibil, evitând utilizareacelor din sticl .7. Echipamentele precum autoclavele i hotele de biosiguran trebuie validate cu metodeadecvate înainte de a fi introduse în uz. Acestea trebuie recertificate la intervale regulate detimp, în acord cu instruc iunile produc torului.
 9. Supravegherea st rii de s tate a personaluluiFiecare lucrator sa fie supravegheat medical corespunz tor înainte de expunere
 profesional i, în continuare, periodic, f când astfel posibila aplicarea directa a m surilor demedicina general i de medicina muncii.
 Angajatorul este responsabil de asigurarea unei supravegheri adecvate a st rii detate a personalului laboratorului. Obiectivul acestei supravegheri este monitorizarea
 st rii de s tate în rela ie cu factorul ocupa ional. Activit ile ce trebuie desf urate pentruîndeplinirea acestor obiective sunt:1. Imunizarea activ i pasiv ori de câte ori acest lucru este indicat (vezi Anexa 4din HG1092/2006).2. Facilitarea depist rii precoce a infec iilor dobândite în laborator.3. Excluderea indivizilor cu susceptibilitate crescut , ca de exemplu femeile îns rcinate saupersoanele imunodeprimate, din locurile sau activit ile de laborator cu periculozitatecrescut .4. Asigurarea personalului cu echipamente de protec ie i proceduri eficace.10. Informarea i instruirea lucr torilor
 Erorile umane i tehnica deficitar pot compromite i cele mai bune reguli i bariere desiguran menite a proteja personalul laboratorului. Pe de alt parte, un personal con tientde exigen ele impuse de regulile de protec ie, bine informat pentru recunoa terea ist pânirea pericolelor din laborator, este cheia prevenirii producerii acestor infec ii, aincidentelor i accidentelor. În acest scop, instruirea continu la locul de munc privind
 surile de prevenire i protec ie este esen ial . Un program eficace de siguran începe cuconducerea laboratorului, care trebuie s se asigure c practicile i procedurile de protec iesunt integrate în instruirea de baz a salaria ilor. Instructajul în ceea ce prive te m surile deprevenire i protec ie trebuie s fie parte integrant a instruirii noilor lucr tori din laborator.
 Instruirea lucr torilor ar trebui s cuprind întotdeauna informa ii despre metodelesigure în cazul procedurilor cu risc crescut, cu care întreg personalul laboratorului seîntâlne te în mod curent i care implic :
 1. Riscul de inhalare (ex. producerea de aerosoli) cu ocazia folosirii anselor,îns mân rii pl cilor, pipet rii cu gura, etal rii frotiurilor, deschiderii recipientelor ce con inculturi, recolt rii de probe de sânge / ser, centrifug rii, etc.
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 2. Riscul de ingerare, cu ocazia manipul rii probelor, frotiurilor i culturilor.3. Riscul de expunere percutan , prin folosirea seringilor i acelor.4. Mu turi i zgârieturi în cazul manipul rii animalelor.5. Manipularea sângelui i a altor produse patologice poten ial periculoase.6. Decontaminarea i eliminarea materialelor infec ioase.
 11. Manipularea de eurilorSe consider de euri toate materialele care se arunc .În laboratoare, în desf urarea activit ii cotidiene, decontaminarea de eurilor i
 eliminarea final a acestora sunt strâns legate. Un num r foarte mic de materialecontaminate necesit îndep rtarea efectiv din laborator sau distrugerea. Majoritateasticl riei, instrumentelor i articolelor de îmbr minte sunt refolosite sau reciclate.
 Principiul general ce trebuie s func ioneze este c toate materialele infec ioase vor fidecontaminate, autoclavate sau incinerate în laborator.
 Principalele probleme care se pun, înainte de eliminarea oric riu obiect sau materialdin laboratoarele ce lucreaz cu microorganisme poten ial infec ioase sau esuturi de laanimale sunt:
 1. Au fost obiectele sau materialele respective eficient decontaminate sau dezinfectateprintr-o procedur autorizat ?
 2. Dac nu, au fost ele ambalate într-un mod autorizat pentru incinerare imediat lafa a locului sau pentru transfer într-o alt loca ie cu posibilit i de incinerare?
 3. Aruncarea obiectelor sau materialelor decontaminate implic eventual alte pericoleadi ionale, biologice sau de alt tip, pentru cei care îndeplinesc procedurile de eliminare saucare ar putea veni în contact cu obiectele eliminate în afara perimetrului respectiv?12. Decontaminarea
 Autoclavarea cu abur este metoda de elec ie pentru toate procesele dedecontaminare.
 Materialele care urmeaz s fie decontaminate i eliminate vor fi puse în containereadecvate (ex. saci din plastic autoclavabil, cu coduri de culori care indic destinatiacon inutului acestora pentru autoclavare i/sau incinerare). Pot fi luate în considera ie imetode alternative doar dac acestea îndep rteaz i/sau omoar microorganismele.Procedurile de manipulare i eliminare a materialelor contaminate i a de eurilor
 Trebuie adoptat un sistem de identificare i de separare a materialelor infec ioase i acontainerelor respective. Vor fi obligatoriu respectate reglement rile na ionale iinterna ionale în domeniu. Categoriile care se includ sunt urm toarele:1. De eurile necontaminate (neinfec ioase) care pot fi refolosite, reciclate sau eliminate cade euri generale sau menajere2. Obiectele ascu ite (t ietoare-în ep toare) contaminate (ex. ace hipodermice, bisturie,cu ite i cioburi de sticl ); acestea vor fi întotdeauna colectate în containere rezistente laîn epare-t iere, prev zute cu capace i vor fi tratate ca infec ioase.3. Materialul contaminat destinat decontamin rii prin autoclavare urmat de sp lare irefolosire sau reciclare.4. Materialul contaminat destinat autoclav rii i elimin rii.5. Materialul contaminat destinat inciner rii directe.Obiectele ascu ite
 Dup utilizare, acele hipodermice nu trebuie reacoperite, t iate sau deta ate dinseringile de unic folosin . Întregul ansamblu trebuie plasat în containerul pentru obiecteascu ite. Seringile de unic folosin , folosite separat sau cu ace, trebuie plasate încontainere i incinerate, cu autoclavare prealabil dac este necesar.
 Containerele pentru obiecte ascu ite (t ietoare-în ep toare) trebuie s fie rezistente laîn epare t iere i nu trebuie umplute la capacitatea maxim . Când sunt umplute pe ¾, acestecontainere trebuie plasate în containere pentru «de euri infec ioase» i incinerate, cuautoclavare prealabil dac practica laboratorului o necesit . Containerele pentru obiecte
 ietoare-în ep toare nu trebuie aruncate în mediul înconjur tor.Materiale contaminate (poten ial infec ioase) destinate autoclav rii i refolosirii
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 Se interzice cur area prealabil a oric rui material contaminat (poten ial infec ios)destinat autoclav rii i refolosirii. Orice cur are sau repara ie trebuie f cut doar dupautoclavare sau dezinfec ie.Materiale contaminate (poten ial infec ioase) destinate elimin rii
 În afar de obiectele t ietoare-în ep toare, care au fost tratate mai sus, toatematerialele contaminate (poten ial infec ioase) trebuie autoclavate în containere etan e, deexemplu saci de plastic autoclavabil, colora i conform codurilor de culori, înainte de a fieliminate. Dup autoclavare, materialul poate fi plasat în containere de transfer c treincinerator. Dac este posibil, materialele rezultate din activit ile de asisten medical nutrebuie eliminate în mediul extern, la rampele de depozitare a de eurilor, nici dupdecontaminare. Dac exist un incinerator disponibil la nivelul laboratorului, autoclavarea sepoate omite: de eurile contaminate trebuie plasate în containere speciale (de exemplu, sacicu culori corespunz toare unui cod) i transportate direct la incinerator. Containerele detransfer refolosibile trebuie s nu prezinte scurgeri i s aib capace etan e.
 Recipiente de colectare, preferabil incasabile, trebuie plasate la fiecare punct de lucru.Când se folose te un dezinfectant, de eurile materiale trebuie s r mân în contact direct cuacesta (ex. neprotejate de bule de aer) un interval de timp corespunz tor, în conformitate cuinstruc iunile de folosire a dezinfectantului utilizat. Containerele de colectare i transport vor fidecontaminate i sp late înainte de refolosire.Incinerarea de eurilor contaminate trebuie s se fac în conformitate cu prevederileautorit ilor de s tate public i de protec ie a mediului.
 Laboratorul de baz – Nivel de Biosiguran 1. Chestionar pentru evaluarea laboratorului
 Element evaluat Da Nu Nu ecazul
 Observa ii
 Laborator
 Semnalizare adecvat pentru sursele deUV, laser, surse de radioactivitate,etcInscrip ionare/marcare corecta echipamentelor: risc infec ios,radioactivitate, toxicitate
 Proiectarea laboratoruluiConceput pentru a fi u or de cur at
 Comutator alternativ cu lumina pentrusursele de UV din înc peri, accesibil idin exterior
 Fixarea solid a tuturor etajerelor /rafturilorBlaturile meselor sunt impermeabilepentru ap i rezistente la acizi, baze,solven i organici i temperaturi ridicateIluminare adecvat
 Existen a unor spa ii de depozitareadecvate i corect utilizate
 Cilindri cu gaze
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 To i cilindrii cu gaze sunt p stra i încondi ii de siguran
 Cilindrii de rezerv sunt p stra i cucapacele de siguran montateGazele asfixiante i/sau periculoasesunt utilizate doar în incinte cu ventila iesuplimentarSubstan e chimice
 Substan ele chimice inflamabile suntdepozitate în înc peri special destinateacestora
 Substan ele generatoare de peroxizisunt inscrip ionate cu data intr rii i datadeschideriiSubstan ele chimice sunt p strate separat,pe categorii
 Substan ele chimice periculoase suntdepozitate la un nivel superior niveluluiochilor.
 Existen a de substan e chimice depozitatepe pardoseal
 Existen a de containere cu substan echimice neacoperite
 Toate solu iile sunt etichetate corect ?
 Se folosesc termometre cu mercur ?
 Frigidere / congelatoare/ camerefrigorifice
 Sunt prezente în ele alimente pentruconsum umanPrezen a etichetelor externe de avertizarepe echipamentele care con in substan ecarcinogene, radioactive, toxice, i/sauelemente care implic pericol biologic.
 Camerele frigorifice sunt prev zute cudispozitive de siguran care s permitdeschiderea u ilor din interior
 Echipament electric
 Prezen a de cabluri prelungitoare întreechipament i priz
 Prize i aparate cu împ mântare
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 Existen a de conect ri electrice înapropierea chiuvetelor, sub du uri, etc
 Existen a de echipamente cu cablurielectrice care prezint semne dedeteriorare
 Existen a de prize sau conductori electricisuprasolicita i
 Existen a de cabluri electrice montate pepardoseal
 Existen a de siguran e electrice adecvateîn circuitePrizele electrice plasate lâng surse de aprespect reglement rile na ionale
 Existen a de cabluri electrice cuîmp mântare
 Existen a de surse de înc lzire electricemobile în înc peri
 Echipament de protec ie individualpentru personal
 Posibilitatea efectu rii lavajului ocular înlaborator
 Existen a du urilor de siguranEchipament de protec ie individualdisponibil : m nu i, halate, ochelariPurtarea corect a echipamentului deprotec ie (halate, or uri, bonet , etc)Echipamentul de protec ie individual nueste purtat în afara laboratoruluiDE EURIExisten a de indicii care probeazdepozitarea incorect a de eurilorDe eurile sunt sortate i depozitate încontainere separate?Existen a de containere cu de eurichimice etichetate, marcate, datate i
 strate închiseContainerele cu de euri chimice suntmanipulate i depozitate corect ?Containerele pentru obiecte în ep toare/
 ietoare sunt utilizate i îndep rtate înmod corect ?
 Pardoseala nu prezint urme de de euri
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 Procedurile de îndep rtare a de eurilorsunt afi ate în laborator
 Securitate i s tate în munc
 S-a f cut informarea riscurilor la caresunt expu i lucr torii la locul de munc
 Asigurarea protec iei c ilor respiratorii
 Asigurarea protec iei auzului
 Monitorizarea formaldehideiMonitorizarea etilen dioxidului
 Monitorizarea gazelor anestezicControale tehnice generale
 Fluxul de aer din laborator nu este orientattre celelalte sectoare de activitate,
 coridoare, oficiu, vestiar, birouri
 Exist chiuvete i sifoane de pardoseal cepermit refularea aerului din canalizare ?
 Sunt disponibile chiuvete pentru sp lareamâinilor oriunde trebuie ?
 Practici i proceduri generale
 Se p streaz alimente pentru consumuluman în aria laboratorului ?
 Cuptoarele cu microunde din laboratorsunt în mod clar etichetate: „Doar pentruuz de laborator. Este interzis preparareaalimentelor!”
 Consumul de alimente i b uturi,fumatul, aplicarea de cosmetice în incintalaboratorului
 Recipientele de sticl aflate sub presiunesunt protejate
 Este interzis pipetarea cu gura
 Exist i sunt folosite dispozitivemecanice de pipetare
 Îmbr mintea de protec ie pentrulaborator este p strat separat deîmbr mintea de strad
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 Gospod rirea general a laboratorului
 Existen a unor recipiente de sticl p stratepe pardoseal
 Se constat erori evidente poten ialpericuloase
 Existen a unor materiale absorbante curatedisponibile la posturile de lucru
 Cioburile de sticl sunt manipulate cumijloace mecanice: perie, f ra , pens
 Laboratorul de baz – Nivel de Biosiguran 2. Chestionar pentru evaluarea laboratorului
 Element evaluat Da Nu Nu ecazul
 Observa ii
 Hota de Biosiguran (HSB)
 Laboratorul
 Acces limitat / restric ionat. Permisiune dea intra doar pentru personalul laboratoruluiAcces limitat doar pentru personalul avizatasupra tuturor pericolelor poten ialeSigla de Pericol biologic este afi at înmod corespunz tor pe u a laboratoruluiSigla i informa iile sunt lizibile inedeteriorateToate u ile sunt men inute închise
 Decontaminarea
 Decontaminan ii utiliza i sunt activi asupraagen ilor microbieni manipula i înlaboratorToate accidentele i împr tierile (stropiri,devers ri) care implic material infec iossunt raportate efului de laborator
 Folosirea unor decontaminan i adecva ipentru neutralizarea materialului infec iosîmpr tiat
 Suprafe ele de lucru sunt decontaminateînainte i dup fiecare procedur , zilnic idup fiecare împr tiere accidental
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 Manipularea de eurilor contaminateContainerele pentru de euri poten ialinfec ioase sunt folosite corectContainerele pentru de euri poten ialinfec ioase nu sunt umplute pân la refuz
 Containerele pentru de euri poten ialinfec ioase sunt corect etichetate i închiseCulturile i de eurile obi nuite suntdecontaminate corect înainte de evacuare
 Materialele care se decontamineaz înafara laboratorului sunt transportate încontainere etan e,închise i rezistente, înconcordan cu procedurile locale ireglement rile legaleDe eurile mixte sunt decontaminate dinpunct de vedere biologic înainte de a fieliminate ca de euri chimice i/sauradiologice
 Protec ia personalului
 Personalul laboratorului este informatperiodic asupra imuniz rilor/test rilorcorespunz toare agen ilor biologicimanipula iExamene medicale periodice,supraveghere i tratament pentruexpunerile profesionale prin servicii demedicina muncii
 Materialele i echipamentele contaminatebiologic se manipuleaz cu m nu i
 Protec ia fe ei ori de câte ori se lucreaz cumaterial contaminat biologic în afarahotelor
 Sp larea mâinilor :- dup îndep rtarea m nu ilor- dup lucrul cu agen i infec io i- înainte de a p si laboratorulSunt disponibili agen i antimicrobienipentru un prim ajutor prompt
 Practici i proceduri generale
 Se p streaz alimente pentru consumuluman în aria laboratorului ?
 Cuptoarele cu microunde din laboratorsunt în mod clar etichetate: „Doar pentruuz de laborator. Este interzis prepararea
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 alimentelor!”
 Consumul de alimente i b uturi,fumatul, aplicarea de cosmetice în incintalaboratorului
 Recipientele de sticl aflate sub presiunesunt protejate
 Este interzis pipetarea cu gura
 Exist i sunt folosite dispozitive mecanicede pipetare
 Îmbr mintea de protec ie pentrulaboratoreste p strat separat de îmbr mintea destrad
 Frigidere / congelatoare/ camerefrigorifice
 Sunt prezente în ele alimente pentruconsum umanPrezen a etichetelor externe de avertizarepe echipamentele care con in substan ecarcinogene, radioactive, toxice, i/sauelemente care implic pericol biologic.
 Camerele frigorifice sunt prev zute cudispozitive de siguran care s permitdeschiderea u ilor din interior
 Echipament electric
 Prezen a de cabluri prelungitoare întreechipament i priz
 Prize i aparate cu împ mântare ipolaritate corecte
 Existen a de conect ri electrice înapropierea chiuvetelor, sub du uri, etc
 Existen a de echipamente cu cablurielectrice care prezint semne dedeteriorare
 Existen a de prize sau conductori electricisuprasolicita i
 Existen a de cabluri electrice montate pepardoseal
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 Existen a de siguran e electrice adecvate încircuitePrizele electrice plasate lâng surse de aprespect reglement rile na ionale
 Existen a de cabluri electrice cuîmp mântare
 Existen a de surse de înc lzire electricemobile în înc peri
 Echipament de protec ie individualpentru personal
 Posibilitatea efectu rii lavajului ocular înlaborator
 Existen a du urilor de siguranEchipament de protec ie individualdisponibil : m nu i, halate, ochelariPurtarea corect a echipamentului deprotec ie (halate, or uri, bonet , etc)Echipamentul de protec ie individual nueste purtat în afara laboratoruluiManagementul de eurilorExisten a de indicii care probeazdepozitarea incorect a de eurilorDe eurile sunt sortate i depozitate încontainere separate?Existen a de containere cu de euri chimiceetichetate, marcate, datate i p strateînchiseContainerele cu de euri chimice suntmanipulate i depozitate corect ?Containerele pentru obiecte în ep toare/
 ietoare sunt utilizate i îndep rtate înmod corect ?
 Pardoseala nu prezint urme de de euri
 Procedurile de îndep rtare a de eurilorsunt afi ate în laborator
 Echipamente de munc i echipamente individuale de protec ie la locul de munc .Potrivit art. 3 din HG 1146/2006 angajatorul este obligat sa ia m surile necesare
 pentru ca echipamentul de munca pus la dispozi ia lucr torilor sa corespund lucrului prestatori sa fie adaptat acestui scop i sa poat fi utilizat de c tre lucr tori, f a pune în pericolsecuritatea sau s tatea lor. La alegerea echipamentelor de munca pentru asigurarea securit ii i s ii lucr torilor,angajatorul este obligat sa acorde o atentie deosebita tuturor condi iilor de munca,
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 caracteristicilor specifice acestora, precum i riscurilor existente, în special la locurile demunca din cadrul unit ii, i/sau riscurilor care sunt susceptibile sa apara la utilizareaechipamentelor de munca.
 Deoarece aerosolii reprezint o important surs de infec ie, trebuie luate m suripentru a reduce formarea i r spândirea acestora. Aerosoli periculo i pot ap rea în cursulunor variate opera iuni de laborator, de ex: amestecare, triturare, agitare, ultrasonare,centrifugare de material infec ios.
 Tabelul de mai jos con ine o list a echipamentelor destinate elimin rii sau reduceriiunor pericole i define te succint caracteristicile lor de siguran .
 Echipament Pericole vizate Caracteristici care confersiguran
 Hot de securitatebiologic
 Aerosoli istropi
 Flux minim de aer orientatspre interiorul hoteide la nivelul fantei de accespentru lucru (vitezredus de acces frontal alaerului)Filtrare adecvat a aeruluieliminat
 Izolator din folieflexibil cu presiunenegativ
 Aerosoli istropi
 Nivel maxim de securizare
 Ecran de protec ie Stropi de substan echimice
 Ecran între operator i ariade lucru
 Dispozitive depipetare
 Pipetarea cu gura,(ingestia de patogeni,inhalarea de aerosoliprodu i prin aspirareacu pipeta, picurarea delichid, contaminareacap tului de suc iune alpipetei )
 or de folosit.Controlul contamin riicap tului de suc iuneal pipetei, protejândutilizatorul, dispozitivul depipetare i instala ia devacuum.Se poate steriliza.Evit scurgerile din pipet .
 Microarz toarepentru anseAnse de unicfolosin
 Stropi din ansele detransfer
 Arz torul cu gaz sau electriceste introdus într-untub de sticl sau ceramic ,deschis la gurAnsele de unic folosin nuimpun tratamenttermicRecipient impermeabil închiscu capac
 Recipiente sigurepentru colectareai transportul
 materialelor
 Aerosoli, împr tiere iscurgere
 Robuste e mecanicAutoclavabil
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 infec ioase învederea steriliz rii
 Containere pentruobiecte t ietoare/în ep toare
 ni prin în epare. Autoclavabil.Robust, rezistent laîn epare/t iere
 Containere detransport întrelaboratoare sauinstitu ii.
 Contaminareaccidental cumicroorganisme
 Robust.Containere primare isecundare impermeabilepentru lichideCon in materiale absorbantepentru re inerealichidelor v rsate.
 Autoclave manualesau automate
 Materiale infec ioase(decontaminare învederea elimin rii saureutiliz rii)
 Sterilizare eficace prinldur
 Recipiente cu capacîn urubat
 Aerosoli i scurgeri Securizare eficace
 Dispozitiv deprotec ie a instala ieide vid
 Contaminarea cuaerosoli sau lichide asistemului de vacuum allaboratorului
 Filtre tip cartu pentru aîmpiedica trecerea deaerosoli (m rimeaparticulelor cu dimensiuneade0,45 µm).Recipiente cu dezinfectanteadecvate, utilizatedrept « capcane de vid ».Dispozitiv de cauciuc(supap ) pentru a închideautomat vacuumul cândrecipientul este plin.Întreg dispozitivul esteautoclavabil
 Hotele de siguran biologic 1Hotele de siguran biologic (HSB) sunt destinate a proteja operatorul, mediul din
 laborator i materialele de lucru fa de expunerea la aerosoli i pic turi care se pot produceîn cursul manipul rii materialelor con inând agen i infec io i, cum ar fi culturile primare,tulpinile de colec ie i probele de diagnostic. Aerosolii sunt produ i de orice activitate caredetermin apari ia de miniparticule sau stropi de material lichid sau semilichid, cum ar fiagitarea, turnarea, amestecarea sau picurarea unui lichid pe o suprafa sau într-un alt lichid.Activit ile de laborator precum îns mân area pl cilor de agar prin efectuarea de striuriparalele, inocularea flacoanelor de culturi de celule cu o pipet , folosirea unei pipete mono-sau multicanal pentru a distribui suspensii de agen i infec io i în pl ci de microcultur ,efectuarea de dilu ii în tuburi sau pl ci, omogenizarea i agitarea prin producerea de vârtej amaterialelor infec ioase, centrifugarea lichidelor contaminate sau manipularea animalelor, pot
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 genera aerosoli infec io i. Particulele de aerosoli cu diametrul sub 5 m i pic turile mici, cudiametrul de 5-100 m nu sunt vizibile cu ochiul liber.
 Tehnicianul de laborator nu este, în general, avertizat asupra form rii acestor particulei asupra faptului c ele pot fi inhalate sau pot contamina suprafe e i materiale. HSB,
 folosite corect, sunt foarte eficiente în reducerea frecven ei infec iilor dobândite în laborator,evit contaminarea încruci at a culturilor prin expunere la aerosoli i protejeaz mediul.
 Dispozitive de pipetareDispozitivul de pipetare trebuie folosit întotdeauna atunci când se pipeteaz . Este
 strict interzis pipetarea cu gura.Importan a dispozitivelor de pipetare nu trebuie subapreciat . Cele mai frecvente
 pericole asociate cu pipetarea sunt rezultatul aspir rii cu gura. Aspirarea i ingestia demateriale sunt cunoscute a fi cauza a numeroase infec ii de laborator.Germeni patogeni mai pot fi transfera i i prin degete contaminate puse pe cap tul desuc iune al pipetei.
 Un risc mai pu in cunoscut este inhalarea de aerosoli rezulta i prin aspirare. Un dop devat nu constituie un filtru microbian eficace la presiune negativ sau pozitiv i anumiteparticule pot trece prin el. Un dop de vat prea dens poate determina o pipetare violent ,urmat de aspirarea dopului, a unor aerosoli i chiar a lichidului. Ingestia de patogeni esteevitat prin folosirea dispozitivelor de pipetare.Aerosoli se mai pot forma i prin picurarea unui lichid din pipet pe suprafa a de lucru, prinaspirare i barbotare sau când se sufl ultima pic tur din pipet . Inhalarea aerosolilor a
 ror producere nu poate fi evitat în cursul opera iunilor de pipetare poate fi îns prevenitprin lucrul într-o HSB.
 Dispozitivele pentru pipetare trebuie alese cu grij . Tipul utilizat nu trebuie sgenereze riscuri suplimentare i trebuie s fie u or de sterilizat i cur at. Conuri deprelevare prev zute cu filtru trebuie folosite ori de câte ori se manipuleaz microorganisme iculturi celulare.Pipetele cu capetele de suc iune ciobite sau rupte nu trebuie folosite deoarece deterioreaz
 ca ul dispozitivelor de pipetare i prin aceasta genereaz pericole.Omogenizatoare, agitatoare, mixere i aparate de ultrasonareSe vor folosi doar cele special concepute pentru uzul în laboratoare, care prin construc iereduc sau evit eliberarea de aerosoli.Omogenizatoarele închise de tip “stomacher” disponibile în prezent pentru prelucrarea devolume mici sau mari, pot genera i ele aerosoli.Omogenizatoarele folosite pentru microorganisme din Grupul de Risc 3 vor fi înc rcate ideschise numai în HSB. Aparatele de ultrasonare pot genera, de asemenea, aerosoli. Eletrebuie manipulate în HSB sau acoperite/ecranate în timpul folosirii. Capacele i exteriorulaparatelor de ultrasonare trebuie decontaminate dup folosire.Anse de unic folosinAvantajul anselor de unic folosin este c nu trebuie sterilizate i pot fi folosite în HSBundebecurile Bunsen i microarz toarele perturb fluxul de aer.Dup folosire, ansele trebuie plasate în dezinfectant i evacuate ca orice material contaminat Microarz toareMicroarz toarele cu gaz sau electrice sunt prev zute cu ecrane de sticl borosilicat sauceramice, ceea ce reduce formarea stropilor i dispersia materialului infec ios în momentulsteriliz rii anselor. Microarz toarele modific totu i circuitul aerului i de aceea trebuieplasate în HSB cât mai în spate.Îmbr minte i echipament de protec ie individualÎmbr mintea i echipamentul de protec ie individual constituie o barier care reduce risculde expunere la aerosoli, stropiri i inocul ri accidentale i vor fi alese în func ie de specificulactivit ii desf urate. Îmbr mintea de protec ie trebuie purtat ori de câte ori se lucreazîn laborator. La p sirea laboratorului, îmbr mintea de protec ie se îndep rteaz i sespal mâinile.
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 Tabelul de mai jos prezint câteva tipuri de echipamente de protec ie individual folosite înlaborator i protec ia pe care o confer .
 Echipament Pericole vizate Caracteristici care confersiguran
 Halate, costumei salopete de
 laborator
 Contaminarea hainelor Încheiate la spate. acopere hainele de strad
 or uri de plastic Contaminarea hainelor Impermeabile pentru lichide
 Înc minte Impact i stropire decupare în fa
 Ochelari deprotec ie
 Impact i stropire Lentile rezistente la impact (potfi optic corectoare sauaplicate peste ochelari)Ap tori laterale
 Ochelari de lucru Impact Lentile rezistente la impact,optic corectoareAp tori laterale
 Ecraneprotectoarepentru fa
 Impact i stropire protejeze întreaga fa fie u or de îndep rtat în caz
 de accident
 Dispozitivede protec ierespiratorie
 Inhalare de aerosoli Modele variate: de unicfolosin ; purificatoare deaer ce acoper jum tate sauîntreaga fa ; masc sauglug cu purificator de aerasistat mecanic; aparat derespira ie asistat
 nu i Contact direct cumicroorganismele
 iere
 De unic folosin , avizatepentru uz microbiologic,confec ionate din latex, vinil saunitrilProtec ia mâinii
 Plas metalic
 1. Îmbr minte de laborator, halate, or uriHalatele de laborator ar trebui s se încheie pân sus. Modelele de halate cu mânec
 lung ,închise la spate i salopetele confer o protec ie mai bun decât halatele i bluzeleobi nuite i sunt de preferat în laboratoarele de microbiologie sau pentru lucrul la HSB.
 or urile purtate peste halate ofer o protec ie suplimentar fa de stropirea cu substan echimice sau materiale biologice, cum ar fi sânge sau culturi în mediu lichid. Trebuieprev zut o sp torie pentru echipamentul de lucru, situat în laborator sau în vecin tateaacestuia.
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 2. Ochelari de protec ie, ochelari de lucru i ecrane protectoare pentru faAlegerea echipamentului de protejare a ochilor sau a fe ei depinde de activitatea
 desf urat .Ochelarii de lucru cu sau f dioptrii vor fi confec iona i cu rame speciale în care
 lentilele se monteaz numai dinspre partea anterioar ; lentilele sunt confec ionate dinmaterial incasabil fiind curbate sau cu ap tori laterale. Ochelarii de protec ie ar trebuipurta i peste ochelarii de vedere sau peste lentilele de contact, care nu confer protec ieîmpotriva pericolelor biologice sau chimice. Ecranele pentru fa (vizoare) sunt confec ionatedin material plastic incasabil, protejeaz întreaga fa i se fixeaz pe cap cu o band saubonet .3. Dispozitive de protec ie respiratorie
 Protec ia respiratorie este necesar când se execut proceduri cu mare periculozitate(ex. cur area unei devers ri de material infec ios).
 Alegerea tipului de dispozitiv depinde de tipul de pericol. Exist dispozitive la care sepot monta diferite tipuri de filtre : pentru protec ie împotriva diferitelor gaze, vapori, particulesau microorganisme.
 Este absolut necesar ca filtrul s fie montat la dispozitivul de protec ie respiratoriepotrivit.
 Pentru a ob ine o protec ie maxim , dispozitivul ar trebui adaptat pentru fa a fiec reipersoane i testat pentru eficacitate. Aparatele de asisten respiratorie cu containere proprii,cu butelie de aer, ofer protec ie total . M tile de tip chirurgical sunt utile numai pentruprotec ia pacientului, dar nu ofer protec ie operatorului. Pentru protec ia împotriva agen ilorbiologici au fost concepute i dispozitive de unic folosin (ISO 13.340.30).Dispozitivele de protec ie respiratorie nu trebuie purtate în afara spa iului laboratorului.4. M nu iMâinile pot fi contaminate în timpul lucrului în laborator. De asemenea pot fi t iate de obiecteascu ite. Pentru munca obi nuit de laborator precum i pentru manipularea de agen iinfec io i, sânge i fluide biologice, se folosesc m nu i chirurgicale de unic folosin ,avizate pentru uz microbiologic, confec ionate din latex, vinil sau nitril. Pot fi folosite i
 nu i reutilizabile, dar trebuie acordat aten ie sp rii, scoaterii, cur rii i dezinfec iei lorcorecte.
 nu ile se scot i mâinile se spal bine dup manipularea de material infec ios, dup lucrulla o HSB sau înainte de p sirea laboratorului. M nu ile de unic folosin utilizate seîndep rteaz odat cu de eurile infec ioase.Au fost semnalate reac ii alergice de tip dermatit i de hipersensibilitate imediat lapersonalul din laborator i la al i lucr tori care au purtat m nu i din latex, mai ales din cele cupudr . De aceea ar trebui s fie disponibile i alte tipuri de m nu i decât cele din latex cupudr .
 nu ile din plas de o el inoxidabil ar trebui folosite când exist o expunere poten ial lainstrumente t ioase, ex. examin ri postmortem. Astfel de m nu i protejeaz împotriva t ierii,dar nu i a în ep rii.
 nu ile nu trebuie purtate în afara spa iului laboratorului.
 Tehnici de laboratorEroarea uman , tehnicile defectuoase de laborator i folosirea incorect a
 echipamentelor sunt cauzele majorit ii accidentelor de laborator i infec iilor ap rute la loculde munc . Acest capitol ofer câteva metode care sunt indicate pentru a evita sauminimaliza riscurile biologice.
 a. Manipularea în siguran a probelor în laboratorRecoltarea, transportul i manipularea necorespunz toare a probelor în laborator
 prezint risc de infec ie pentru personalul implicat.Containerele pentru probe
 Containerele pentru probe pot fi din sticl sau preferabil din plastic. Ele trebuie s fierezistente i nu trebuie s permit scurgerea materialului din ele când capacul sau dopul
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 este corect aplicat. Nimic din materialul recoltat nu trebuie s r mân în afara containerului.Containerele trebuie corect etichetate pentru o identificare u oar . Documentele de înso irenu trebuie înf urate în jurul containerului, ci plasate separat, preferabil într-un înveliimpermeabil.Transportul probelor în laborator
 Pentru evitarea scurgerilor accidentale sau a v rs rii probelor, trebuie utilizatecontainere secundare, cum sunt cutiile cu stative, astfel încât recipientele cu probe s
 mân în picioare atunci când containerele sunt manipulate corect. Containerele secundarepot fi din metal sau plastic, trebuie s fie autoclavabile sau s fie rezistente la ac iuneadezinfectan ilor chimici, iar capacul ar trebui s fie prev zut cu o garnitur . Ele trebuiedecontaminate regulat.Primirea probelorLaboratorul care prime te un mare num r de probe trebuie s aib o înc pere separat sauun spa iu special pentru acest scop.Deschiderea pachetelorPersonalul care prime te i despacheteaz probele trebuie s fie con tient de poten ialulpericol asupra st rii de s tate i trebuie instruit s adopte precau iile standard în specialcând se confrunt cu spargerea sau v rsarea containerelor. Containerele primare cu probear trebui deschise într-o HSB.Trebuie s existe dezinfectante la îndemân .b. Utilizarea pipetelor i a dispozitivelor de pipetare1. Dispozitivul de pipetare trebuie utilizat întotdeauna. Pipetarea cu gura este interzis .2. Toate pipetele trebuie s aib filtru de vat pentru a reduce contaminarea dispozitivului depipetare.3. Nu trebuie suflat niciodat într-un lichid care con ine agen i infec io i.4. Materialul infec ios nu trebuie niciodat amestecat prin aspirare i expulzare alternant ,prin pipet5. Lichidele nu trebuie niciodat expulzate for at din pipete.6. Pipetele gradate neterminal sunt preferabile altor tipuri de pipete deoarece nu necesitexpulzarea ultimei pic turi.7. Pipetele contaminate vor fi imersate complet într-un dezinfectant adecvat, aflat într-uncontainer incasabil.Ele trebuie l sate în dezinfectant atâta timp cât este necesar înainte de a fi scoase dinlaborator.8. Containerul pentru pipete folosite trebuie plasat în interiorul HSB, nu în afara ei.9. Seringile cu ace hipodermice nu trebuie utilizate pentru pipetare.10. Trebuie utilizate dispozitive speciale pentru deschiderea flacoanelor prev zute cucapsule cu septuri de cauciuc care s permit apoi utilizarea pipetelor, evitându-se utilizareaîn acest scop a acelor hipodermice i a seringilor.11. Pentru a evita dispersia pic turilor de material infec ios din pipet , pe suprafa a de lucruva fi a ezat un material absorbant ; dup utilizare acesta va fi evacuat ca material infec ios.c. Evitarea dispersiei materialului infec ios1. Pentru evitarea pierderii premature a înc rc turii sale, inelul ansei bacteriologice trebuie
 aib un diametru de 2-3 mm i trebuie s fie complet închis. Firul ansei nu trebuie s fiemai lung de 6 cm pentru a reduce vibra ia.2. Riscul stropirii cu material infec ios cu ocazia steriliz rii ansei la flac ra becului Bunsenpoate fi evitat prin utilizarea pentru sterilizare a unui microarz tor electric. Sunt de preferatansele de unic folosin , care nu au nevoie de sterilizare.3. Trebuie luate m suri de precau ie atunci când se usuc probele de sput pentru a evitaformarea de aerosoli.4. Probele i culturile a c ror utilizare s-a încheiat i care trebuie autoclavate i / sauevacuate, trebuie plasate în containere impermeabile, ex. saci speciali pentru de euri delaborator. Partea de sus a sacilor trebuie închis etan (ex. cu band adeziv martor deautoclavare) înainte de plasarea lor în containerele pentru de euri infec ioase.
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 5. Locul de munc trebuie decontaminat cu dezinfectante corespunz toare la sfâr itulfiec rei etape i zile de lucru.d. Utilizarea Hotelor de Siguran Biologic1. Modul de utilizare i limitele de siguran ale HSB trebuie aduse la cuno tin a tuturorutilizatorilor poten iali pe baza standardelor na ionale i a literaturii de specialitate. Protocoalescrise sau ghiduri de operare/de siguran trebuie puse la dispozi ia personalului. Trebuie sfie clar, în mod particular, c HSB nu protejeaz pe cel ce lucreaz în caz de spargere,
 rsare sau tehnici gre ite de manipulare.2. HSB trebuie utilizat numai dac func ioneaz corect.3. Panoul frontal transparent de sticl nu trebuie deschis în timpul lucrului.4. Aparatele i volumele de materiale utilizate în HSB trebuie s fie reduse la minimum.Circula ia aerului în partea din spate a incintei HSB nu trebuie blocat .5. Becurile Bunsen nu trebuie utilizate în hot . C ldura produs perturb fluxul de aer ipoate avaria filtrele.Microarz toarele electrice sunt permise, dar ansele de unic întrebuin are utilizare sunt depreferat.6. Întreaga activitate din HSB trebuie s se desf oare în centrul sau în partea posterioar aariei de lucru, bine vizibil prin panoul frontal de sticl .7. Traficul în spatele operatorului trebuie s fie minim.8. Operatorul nu trebuie s perturbe fluxul de aer prin mi ri repetate de du-te – vino alebra elor.9. Grilele frontale de admisie a aerului nu trebuie blocate cu foi, caiete, pipete sau altemateriale deoarece aceste întreruperi ale fluxului de aer pot determina contaminareamaterialului i expunereaoperatorului.10. Suprafa a HSB trebuie tears cu dezinfectante adecvate dup fiecare etap de lucru ila sfâr itul programului de lucru.11. Ventilarea HSB trebuie pornit cu minimum 5 minute înainte de începerea lucrului ioprit dup minimum acela i interval de la terminarea lucrului în HSB.12. Documentele de lucru nu trebuie puse niciodat în interiorul HSB.d. Evitarea ingestiei de material infec ios i a contactului cu pielea i ochii1. Particulele mari i pic turile cu diametrul mai mare de 5 µm, ap rute în timpul manipul riimaterialului microbiologic, trebuie îndep rtate rapid de pe suprafa a de lucru i de pe mâinileoperatorului. Trebuie purtate m nu i de unic folosin . Lucr torii din laborator trebuie sevite atingerea gurii, ochilor i a fe ei.2. Este interzis depozitarea i consumul de alimente i b utur în laborator.3. Este interzis introducerea în gur a oric ror obiecte (creioane, pixuri, gum de mestecat)4. Este interzis aplicarea cosmeticelor în laborator;5. Fa a, ochii i gura trebuie protejate cu un ecran sau prin alte modalit i, în timpul oric reiopera ii care se poate solda cu împro carea de material infec ios.e. Evitarea inject rii de material infec ios1. Inocularea accidental ca urmare a r nilor provocate de sticla spart sau ciobit , poate fievitat prin cre terea aten iei în timpul procedurilor de lucru. Obiectele din sticl ar trebuiînlocuite cu cele din material plastic, ori de câte ori este posibil.2. Injectarea se poate produce accidental prin în epare cu ace de sering , pipete Pasteur dinsticl i cioburi de sticl .3. Accidentele prin în epare cu acul pot fi reduse prin:
 a) reducerea utiliz rii seringilor i acelor (exist dispozitive simple pentru deschidereaflacoanelor închise cu capsul i dop de cauciuc, astfel încât pot fi folosite pipete înlocul seringilor cu ac) ;
 b) utilizarea unor dispozitive de siguran împotriva în ep rii atunci când seringile iacele sunt absolut necesare.
 4. Acele nu trebuie niciodat reacoperite cu capacul de protec ie. Ele nu se desprind desering ci se arunc împreun cu seringa într-un container special, rezistent la în epare,prev zut cu capac.
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 5. Pipetele Pasteur de plastic ar trebui s înlocuiasc pipetele de sticl .f. Separarea serului1. Aceast opera iune trebuie efectuat numai de personal bine instruit / calificat.2. Trebuie folosite m nu i i trebuie proteja i ochii i mucoasele.3. Aerosolii i stropirile pot fi evitate sau reduse la minim numai printr-o bun tehnic delaborator.Sângele i serul trebuie pipetate cu aten ie. Este interzis pipetarea cu gura.4. Dup utilizare, pipetele trebuie imersate complet în dezinfectantul corespunz tor imen inute cât este necesar, înainte de evacuare sau sp lare i sterilizare pentru reutilizare.5. Tuburile (vacutainerele) care au con inut probele utilizate, con inând cheaguri de sânge,etc trebuie introduse (cu dopul pus) într-un container impermeabil în vederea autoclav riii/sau inciner rii.
 6. Trebuie s existe la îndemân dezinfectante adecvate pentru cur area stropilor ilichidelor v rsateg. Utilizarea centrifugii1. Performan ele mecanice bune sunt o condi ie primordial pentru utilizarea centrifugilor încondi ii de siguran microbiologic .2. Centrifuga trebuie utilizat cu respectarea instruc iunilor produc torului.3. Centrifuga trebuie plasat astfel încât lucr torii s poat vedea în interiorul cuvei acesteiapentru a putea fixa corect suporturile pentru cupe i cupele cu probe.4. Tuburile de centrifug i containerele cu probe care urmeaz a fi centrifugate trebuie s fieconfectiona e din sticl groas sau preferabil din plastic i trebuie verificate pentru absen adefectelor înainte de utilizare.5. Cupele de centrifug i containerele cu probe trebuie bine astupate/acoperite (de preferatcu capace cu filet).6. Cupele trebuie înc rcate, echilibrate, închise i deschise într-o HSB.7. Supor ii pentru cupele de centrifug trebuie grupa i câte doi, dup greutate i echilibra icorect cu cupele în pozi ie.8. Trebuie respectat (conform instruc iunilor din manualul de utilizare) spa iul dintre nivelullichidului centrifugat i gura cupei.9. Apa distilat sau alcoolul (propanol 70%) pot fi utilizate pentru echilibrarea cupelor goale.Solu iile saline (ser fiziologic) sau de hipoclorit nu pot fi utilizate deoarece sunt corozive.10. Numai tuburile de centrifug sau supor i pentru cupe cu închidere etan (cupe desiguran ) trebuie utilizate când se lucreaz cu microorganisme din grupele de risc 3 i 4.11. La folosirea rotoarelor de centrifug angulare trebuie avut grij ca tuburile s nu fiesupraînc rcate pentru a evita scurgerile.12. Cuva centrifugii trebuie controlat zilnic, pentru a verifica eventuala apari ie de urme deculoare sau murd rie la nivelul corespunzând rotorului. În caz de murd rie evident , trebuiereevaluate protocoalele de centrifugare.13. Rotorul centrifugii i supor ii pentru cupe trebuie examinate zilnic pentru a depistaeventualele corod ri sau fisuri.14. Rotorul, suporturile pentru cupe i cuva centrifugii trebuie decontaminate dup fiecareutilizare.15. Dup utilizarea centrifugii, supor ii pentru cupe trebuie p stra i (cu deschiderea în jos)pentru scurgerea lichidului de echilibrare.16. În timpul func ion rii unei centrifugi pot fi ejecta i din aceasta aerosoli infec io i. Acesteparticule circul cu vitez prea mare pentru a putea fi re inute de fluxul de aer al HSB daccentrifuga este plasat într-o hot tradi ional cu deschidere frontal de Clasa I sau de ClasaII. Izolarea centrifugilor în HSB de Clasa III previne dispersarea în afara hotei a aerosolilorprodu i. Totu i, o tehnic corect de centrifugare i folosirea cupelor sau supor ilor cucapace etan e asigur o protec ie adecvat împotriva aerosolilor i particulelor infec ioasedispersate.h. Utilizarea omogenizatoarelor, agitatoarelor, mixerelor/blenderelor i aparatelor deultrasonare
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 1. Omogenizatoarele obi nuite (mixere de buc rie) nu pot fi utilizate în laborator deoarecepot genera scurgeri i aerosoli. Blenderele i dispozitivele de t iere special concepute pentrulaborator sunt maisigure.2. Cupele si capacele sau sticlele trebuie p strate în bune condi ii, f defecte. Capaceletrebuie s aib garnitura bun i s poat fi bine înfiletate.3. Presiunea în vas cre te în timpul opera iilor de omogenizare, amestecare i ultrasonare.Aerosolii con inând material infec ios se pot strecura între capac i vas. Vasele din plastic, înspecial cele din politetrafluoroetilen (PTFE), sunt recomandate deoarece sticla se poatesparge, eliberând material infec ios i poate r ni operatorul.4. În timpul func ion rii, omogenizatoarele, agitatoarele i aparatele de ultrasonare trebuieacoperite cu un ecran/clopot rezistent, din plastic transparent, ce se dezinfecteaz duputilizare. Atunci când este posibil, aceste aparate trebuie utilizate sub ecranele lor de plastic,în HSB.5. La sfâr itul opera iilor, containerele trebuie deschise într-o HSB.6. Cei ce lucreaz cu aparate de ultrasonare vor utiliza c ti de protec ie.i. Utilizarea mojarelor i a omogenizatoarelor de esuturi1. Dac se utilizeaz mojare/omogenizatoare din por elan/sticl , mâna cu care se in trebuieprotejat cu m nu i un tampon de vat sau orice alt material absorbant. Mojarele dinplastic (PTFE) sunt mai sigure.2. Mojararea i deschiderea omogenizatoarelor trebuie efectuat în HSB.j. Utilizarea i între inerea frigiderelor i congelatoarelor1. Frigiderele, congelatoarele i l zile cu ghea carbonic trebuie dezghe ate i cur ateperiodic, iar fiolele, eprubetele etc. care s-au spart în timpul stoc rii trebuie îndep rtate. Întimpul cur rii se vor folosi m ti de protec ie i m nu i groase de cauciuc. Dup cur are,suprafe ele interioare trebuie dezinfectate.2. Toate containerele p strate în frigider trebuie inscrip ionate clar cu denumirea tiin ific amaterialului con inut, data stoc rii i numele celui care a f cut stocarea. Materialele învechitei neinscrip ionate vor fi autoclavate i îndep rtate.
 3. Trebuie inut un inventar al tuturor materialelor p strate în congelator.4. Solu iile inflamabile nu trebuie stocate în frigider, dac acesta nu este rezistent laexplozie.. Noti e de avertizare în acest sens trebuie afi ate pe u a frigiderului.k. Deschiderea fiolelor con inând material infec ios liofilizatFiolele care con in material infec ios liofilizat trebuie deschise cu precau ie deoarececon inutul poate s fie la o presiune sc zut i deschiderea poate provoca o p trunderebrusc de aer în interiorul fiolei, cu dispersia unei p i din con inut în atmosferaînconjur toare. Fiolele trebuie deschise întotdeauna într-o HSB.Sunt recomandate urm toarele proceduri pentru deschiderea fiolelor:1. Întâi se decontamineaz suprafa a exterioar a fiolei.2. Se pile te gâtul fiolei la nivelul mijlocului dopului de bumbac sau celuloz dac fiola eprev zut cu un astfel de dop.3. Fiola se ine în vat îmbibat cu alcool pentru a proteja mâna de r nire, în momentuldeschiderii fiolei.4. Vârful fiolei (cu eventualul dop) se îndep rteaz cu aten ie i se consider a fi materialcontaminat.5. Dac dopul r mâne în interior se îndep rteaz cu o pens steril .6. Se adaug lichidul de reconstituire încet pentru a împiedica formarea spumei în fiol .Precau ii standard privind sângele i alte lichide biologice, esuturi, secre ii sauexcre ii.Precau iile standard (care includ precau iile universale) sunt destinate reducerii risculuitransmiterii agen ilor biologici din surse de infec ie atât cunoscute cât i necunoscuteColectarea, etichetarea i transportul probelor1. Precau iile universale trebuie respectate întotdeauna: se va lucra de fiecare dat cu
 nu i de protec ie.2. Sângele trebuie recoltat de la pacien i i animale de c tre personal instruit.
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 3. Pentru flebotomie, acele clasice i sistemele cu sering trebuie înlocuite cu dispozitive deunic folosin cu vid, care permit recoltarea direct a sângelui în recipiente închise detransport sau de cultur i care fac imposibil reutilizarea acului.Tuburile trebuie plasate în containere speciale pentru transportul c tre laborator i în cadrullaboratorului. Formularele de solicitare a presta iilor de laborator trebuie plasate separat încontainerul de transport (în plicuri sau pungi impermeabile).4. Personalul care face recep ia probelor NU trebuie s deschid aceste plicuri .
 Deschiderea tuburilor cu probe i repartizarea con inutului1. Tuburile cu probe trebuie deschise într-o HSB .2. Este obligatoriu s se foloseasc m nu i. De asemenea, este recomandat protec iaochilor i a mucoaselor (ochelari de protec ie sau ecrane de protejare a fe ii).3. Îmbr mintea de protec ie trebuie completat cu un or de plastic.4. Dopul trebuie apucat printr-o bucat de hârtie sau tifon pentru a preveni împro carea(stropirea).Sticl ria i „obiectele t ietoare/în ep toare” (acele, seringile, acele hipodermice,pipetele Pasteur)Ori de câte ori este posibil, plasticul trebuie s înlocuiasc sticla. Vor fi folosite numaiobiectele din sticl special de laborator (borosilicat) i orice articol ciobit sau cr pat trebuieînl turat.Nu vor fi utilizate pentru pipetare acele de seringLamele i frotiurile pentru microscopieFixarea i colorarea frotiurilor de sânge, sput , materii fecale pentru microscopie nu omoarobligatoriu toate organismele sau virusurile de pe frotiu. Aceste obiecte trebuie manipulate cupensa, depozitate corespunz tor i decontaminate i/sau autoclavate înaintea evacu rii.Echipamentul automatizat (aparate de ultrasonare, mixere, vortex-uri)1. Echipamentul trebuie s fie de tip închis, pentru a preveni dispersia pic turilor mici i aaerosolilor.2. Reziduurile trebuie colectate în vase închise în vederea autoclav rii i/sau evacu rii.3. Echipamentul trebuie dezinfectat dup fiecare utilizare, urmând instruc iunileproduc torului.
 esuturile1. Formolul trebuie folosit ca fixator.2. Sec ionarea probelor congelate trebuie evitat . Dac este necesar, criostatul trebuie s fieecranat, iar operatorul s poarte un ecran de protec ie facial .Pentru decontaminare, temperatura instrumentului trebuie s fie ridicat la cel pu in 20°Celsius.
 Echipamente care pot genera pericole de contaminare biologic
 În Tabelul de mai jos sunt cuprinse echipamentele i opera iunile care pot genera pericole decontaminare microbiologic precum i sugestii privind modul în care pot fi eliminate sau reduse acesteriscuri.
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Echipament Riscul suri de eliminare sau reducere a riscului
 Ace de sering Inoculareaccidental ,aerosoli, stropire
 Nu reacoperi i acele i nu reteza i acele• Folosi i seringi cu sistem tip baionet de blocare a aculuisau seringi de unic utilizare, la care acul este parte integranta seringii pentru a preveni deta area acului de sering• Folosi i tehnici corecte de laborator, ex :- umple i seringa cu aten ie pentru a reduce la minimumcantitatea de bule de aer sau formarea de spum în inocul- evita i folosirea seringilor pentru a amesteca lichideinfec ioase; dac totu i le folosi i, asigura i-v c vârful aculuieste imersat în lichid i evita i expulzarea din sering cu forexcesiv- înf ura i acul i amboul într-un tampon de vat imbibat îndezinfectantul corespunz tor înainte de a extrage acul dincapacul/dopul de cauciuc al unui flacon- elimina i excesul de lichid i bulele de aerinând seringa vertical într-un tampon de vat
 imbibat în dezinfectant sau într-un flacon• Efectua i toate opera iunile cu material infec ios într-o HSB• Imobiliza i animalele în timpul inocul rii. Folosi i ace boantesau canule pentru inocularea intranazal sau oral . Lucra iîntr-o HSB.• Autoclava i acele de sering dup utilizare i asigura i-v
 evacuarea lor se face corect. Dac acul i seringa nuformeaz un dispozitiv unitar, nu le dezasambla i înainte deautoclavare
 Centrifuga Aerosoli, stropire ispargerea cupelor
 Folosi i cupe cu capac sau rotoare cu capac etan .• Deschide i cupele sau rotoarele dup ce aerosolii s-audepus (30 min) sau în HSB
 Ultracentrifuga Aerosoli, stropire ispargerea cupelor
 • Instala i un filtru HEPA între centrifug i pompa de vid• Înregistra i orele de func ionare pentru fiecare rotor i respecta iun program preventiv de supraveghere a func ion rii (service)
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 pentru a reduce riscul unor defec iuni mecanice.• Umple i i goli i cupele într-o HSB
 Exicatoarepentruanaerobioz
 Explozie, r spândirede materialeinfec ioase
 Asigura i-v de integritatea capsulei din sârm din jurulcatalizatoruluiDesicatoare Implozie,dispersareafragmentelor desticl i materialeinfec ioase• A eza i-le într-o cu rezistent din plas de sârm
 Omogenizatoare,aparatepentrufragmentareaesuturilor
 Aerosoli, scurgerii spargeri ale
 containerului
 Efectua i opera iunile i deschide i echipamentul în HSB• Folosi i modele special concepute care previn scurgeri pela garniturile pieselor rotative sau ale capacelor sau folosi iaparate cu incinte etan e• Înainte de a deschide omogenizatorul a tepta i 30 min,pentru a permite aerosolilor s se depun . Refrigerareacondenseaz aerosolii• Dac folosi i un omogenizator manual, înf ura i tubul întrunmaterial absorbant
 Sonicatoarei b i cu
 ultrasunete
 Aerosoli, tulbur riauditive, dermatite
 • Efectua i opera iunile i deschide i echipamentul în HSB• Asigura i izolarea împotriva ultrasunetelor• Utiliza i m nu i pentru a v proteja împotriva efectelorchimice ale detergen ilor
 Agitatoarepentru culturi,shakere,mixere
 Aerosoli, stropire,rsare
 • Efectua i opera iunile în HSB sau în ni e speciale• Utiliza i pentru culturi recipiente solide, închise etan , cucapac în urubat, prev zute cu filtre protectoare, dac estenecesar, i bine securizate.
 Liofilizatoare Aerosoli icontaminare princontact direct
 • Utiliza i filtre de aer pentru a proteja dispozitivul de vid• Utiliza i o metod eficient de decontaminare, de ex. chimic• Asigura i-v de existen a unor capcane pentru umezeal ia unui condensator de vapori.
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 • Inspecta i atent toate recipientele din sticl pentru vid pentrua observa eventuale zgârieturi sau cr turi. Utiliza i numaisticl rie special conceput pentru vid
 i de ap Cre tereamicroorganismelorFormarea decompu i explozivi aiazidei de sodiu cuanumite metale
 • Asigura i cur area i dezinfec ia periodic• Nu utiliza i azida de sodiu pentru a preveni cre tereamicroorganismelor
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Lista de controlîn laboratoarele medicale
 Înc perile în care este instalat laboratorul1. ile de acces sunt bine semnalizate i accesibile ?2. Localul este curat ?3. Pardoseala i sc rile sunt netede, uniforme i nealunecoase ?4. Spa iul de lucru permite realizarea activit ilor în condi ii de siguran ?5. Mesele de lucru, mobilierul i instala iile sunt în stare bun ?6. Suprafe ele de lucru sunt rezistente la solven i i substan e corozive ?7. Exista câte o chiuvet pentru sp larea mâinilor în fiecare camer ?8. Poate fi restric ionat accesul în laborator, acesta fiind permis numai persoanelor autorizate ?9. A fost f cut o evaluare a riscului pentru a se asigura c echipamentul i facilit ile sunt
 adecvate pentru desf urarea activit ilor prev zute ?Facilit ile i condi iile de depozitare1. Locurile de depozitare, rafturile, etc sunt astfel amenajate încât materialele depozitate s nu alunecesau s cad ?2. Se p streaz cur enia, se evit acumularea de gunoaie, de materiale i obiecte de prisos ce potreprezenta pericol de accidentare, incendiu sau explozie ?3. Congelatoarele i spa iile de depozitare se pot încuia ?Instala ii sanitare i dependin e pentru personal1. Înc perile i dot rile sunt men inute curate, în ordine i corespunz toare din punct de vedere sanitar ?2. Exist ap potabil ?3. WC-urile i du urile sunt adecvate, curate, în bun stare ? Exist WC-uri i du uri separate pentru
 rba i i femei ?4. Exist ap rece, cald , s pun i prosoape ?5. Sunt vestiare pentru b rba i i femei ?6. Exist spa ii (de ex.dulapuri) individuale pentru hainele de strad ?7. Exista o camer în care se poate mânca, bea cafea etc ?Înc lzire i ventila ie1. Temperatura la locul de munc este în limitele confortului termic ?2. Ventila ia mecanic perturb fluxul de aer laminar în interiorul sau în jurul hotelor de securitatebiologic sau al hotelor de protec ie chimic ?Iluminare1. Iluminarea este adecvat (ex. 300 – 400 lx.) ?2. Exist iluminare local la nivelul meselor de lucru ?Prevenirea i combaterea incendiilor1. Exist un sistem de alarm în caz de incendiu ?2. Ie irile de incendiu sunt accesibile ?5. Ie irile sunt semnalizate luminos în mod adecvat ?6. Drumul c tre ie ire este marcat?7. Toate ie irile sunt accesibile i descuiate în timpul programului ?Gazele comprimate i lichefiate1.Containerele pentru gaz sunt corect etichetate i marcate cu coduri de culoare adecvate ?2. Cilindrii cu gaz comprimat i valvele acestora pentru presiune înalt i reductorii de presiune suntinspecta i periodic ?3.Valvele de reduc ie sunt între inute corespunz tor ?4. Indicatorul de presiune este conectat când cilindrul se afl în func iune ?5. Capacul de protec ie este pus în timpul transportului sau când cilindrul nu func ioneaz ?6. Cilindrii cu gaz comprimat sunt depozita i corespunz tor, astfel încât s nu cad în cazul unordezastre naturale ?7.Cilindrii (buteliile) cu gaz lichefiat i rezervoarele de produse petroliere lichide sunt ferite de surselede c ldur ?
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 8. Personalul este corect instruit pentru a folosi i transporta corect gazele comprimate i lichefiate ?Pericole de natur electric2. Instala ia electric are împ mântare ?3. Sunt protejate toate circuitele din laborator cu siguran e, siguran e de împ mântare i dispozitive dedeconectare de la re ea ?4. Dispozitivele electrice existente sunt avizate pentru a fi folosite în laborator ?5. Cordoanele electrice ale aparatelor au lungime adecvat (sunt contraindicate cablurile prea lungi),sunt în bun stare i lipsite de uzuri, cr turi i t ieturi ?6. Este fiecare priz destinat unui singur aparat ? (nu se recomand folosirea de prize multiple)Echipamentul de protec ie pentru personal1. Exist echipament de protec ie specific pentru întreg personalul, ex. m nu i, halate, or uri, salopete?2. Exist echipament special pentru lucrul cu substan e chimice, radioactive i cancerigene (sor uri decauciuc, m nu i pentru chimicale); exist m nu i rezistente la c ldur pentru desc rcarea autoclavelori pupinelelor ?
 3. Exist ochelari de protec ie, m ti, scuturi (vizoare) tranparente pentru fa ?4. Exist dispozitive pentru sp larea ochilor ?5. Exista du uri pentru situa ii de urgen ?6. Protec ia împotriva radia iilor se realizeaz conform standardelor na ionale i interna ionale, inclusivexisten a dozimetrelor ?7. Exist m ti de gaze cur ate, dezinfectate i controlate cu regularitate; sunt ele p strate la îndemâni în condi ii igienice ?
 Protec ia i starea de s tate a personalului1. Exist un serviciu de medicina muncii pentru supravegherea st rii de s tate a lucr torilor ?2. Trusele de prim ajutor sunt plasate în locuri accesibile ?3. Exist personal calificat pentru a acorda primul ajutor ?4. Ace tia sunt instrui i pentru a face fa situa iilor de urgen specifice laboratorului (contact cusubstan e corozive, ingestie accidental de substan e toxice sau infectante) ?5. Personalul auxiliar (de ex. personalul care face cur enia i cel administrativ) a fost instruit asuprariscurilor poten iale pe care le prezint laboratorul i materialele pe care le manipuleaz ?6. Sunt afi ate anun uri vizibile cuprinzând numele persoanelor care pot acorda primul ajutor itelefoanele serviciilor de urgen ?7. Femeile de vârst fertil sunt informate despre riscurile i consecin ele posibile pe care le impliclucrul cu substan e carcinogene, mutagene, teratogene i cu bacterii ?8. Femeile de vârst fertil care b nuiesc sau sunt sigure c sunt îns rcinate tiu c trebuie s iinformeze efii în scopul eventualei schimb ri a locului de munc pe perioada sarcinii ?9. Exist un program de imuniz ri adaptat specificului laboratorului ?10. Se efectueaz teste cutanate i radiologice pentru cei care lucreaz în condi ii de risc TBC sau alteteste specifice pentru alte infec ii ?11. Exist o eviden a bolilor profesionale i a accidentelor de munc ?12. Exist semnaliz ri, sigle i afi e de avertizare pentru prevenirea i reducerea riscului de accidente ?Echipamentul de laborator1. Întregul echipament a fost certificat ca sigur pentru folosire i autorizat sub raportul folosirii încondi ii de securitate ?2. Exist proceduri scrise pentru decontaminarea echipamentului înainte de a fi supus opera iunilor deîntre inere ?3. Hotele de siguran biologic i hotele de protec ie chimic sunt între inute i verificate periodic ?4. Autoclavele i alte aparate care func ioneaz sub presiune sunt verificate periodic ?5. Rotoarele i port-cuvele centrifugilor sunt verificate periodic ?7. Se folosesc pipete în locul acelor de sering ?8. Sticl ria ciobit sau cr pat este întotdeauna aruncat i nu refolosit ?9. Exist containere speciale pentru sticl ria spart ?10. Se folose te de preferin material plastic în locul sticl riei ori de câte ori este posibil ?11. Se folosesc containere speciale pentru obiecte în ep toare/ t ietoare folosite ?Materiale infec ioase
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 1. Primirea probelor se face în condi ii de securitate ?2. Se p streaz înregistr ri ale probelor recep ionate ?3. Probele sunt despachetate în hota de siguran biologic cu grija i aten ia cuvenite pentru a evitaspargerea i scurgerea/stropirea ?4. Se folosesc m nu i i alte echipamente de protec ie pentru despachetarea probelor ?5.Personalul este instruit în ceea ce prive te transportul produselor infec ioase ?6. Este men inut ordinea i cur enia pe mesele de lucru ?7. Îndep rtarea materialelor biologice se face cel pu in o dat pe zi, iar tratarea i evacuarea lor se face
 riscuri pentru personal?8. Au fost instrui i to i lucr torii din laborator asupra procedurilor de urmat în cazul în care se producespargerea i împr tierea de culturi microbiene i materiale infec ioase ?9. Eficacitatea steriliz rii este controlat prin utilizarea de indicatori fizici, chimici i biologici ?10. Exist o procedur scris pentru decontaminarea cu regularitate a centrifugilor ?11. Cupele sau supor ii pentru cupe ai centrifugilor sunt prev zu i cu capace etan e ?12. Se folosesc curent i corect dezinfectan ii indica i ?Chimicale i substan e radioactive1. Chimicalele incompatibile între ele sunt stocate i manipulate separat ?2. Sunt toate chimicalele etichetate corect cu men ionarea denumirii corecte i avertizare asuprapericolelor legate de manipulare ?3. Sunt expuse la vedere afi e de avertizare cu privire la riscul de accidentare legat de manipulareaunor chimicale ?



				

				
LOAD MORE			        


        
            
                        
                Top Related

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                PR Dec Agencies - European Parliament · ii de Conturi privind conturile anuale ale Agen iei GNSS European pentru exerci iul financiar 2015, înso it de rspunsul Agen iei1, – având
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                Contributii socilae obligatorii datorate de persoane fizice
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                Tip situaţie financiară : BL Mari Contribuabili care ... · Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50 7. Sume datorate entităţilor asociate si
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agen AGENŢIA ...
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                Evaluarea Expunerii Profesionale La Toxice
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                RISCURI DATORATE EXPUNERII LA AGENŢI BIOLOGICI Materialul ...
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Agen ţia Na ...
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                fmfgl.rofmfgl.ro/documents/Practica_vara/FD_Practica_vara_Mo_3.pdf · dur,distociile de canal moale, distociile de dinamicä,distociile datorate fätului,distociile datorate anexelor
                            


                            

                                                    

                    

                            

                    

        

    








    
        
            
                Limbile

                	English
	Français
	Español
	Deutsch
	Portuguese
	Indonesian


            

            
                	Italian
	Romanian
	Malaysian
	Greek
	Dutch
	Polish


            

            
                Pagini

                	Categoriile
	Despre noi
	Contactează-ne


            

            
                Legal

                	Termeni de utilizare
	DMCA
	Politica de utilizare Cookie-uri
	Privacy Policy


            

        


        


        
            Copyright © 2022 FDOCUMENTE

        

            












